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MRI TOKU MOZKOMÍŠNÍHO LIKVORU: 
Z POHLEDU RADIOLOGICKÉHO 
ASISTENTA

Abstrakt
Tento článek se zaměřuje na roli radiologického asistenta (RA) při provádění magnetické rezonance 
(MRI) toku mozkomíšního likvoru. Popisuje klíčové aspekty od přípravy pacienta, přes technické provedení 
vyšetření až po postprocessing a kvantifikaci dat. Zdůrazňuje se význam správné synchronizace se srdečním 
cyklem, přesného plánování sekvencí a nastavení parametru VENC (velocity encoding) pro získání 
kvalitních a diagnosticky hodnotných dat. Článek rovněž představuje základní kvantitativní parametry 
hodnocení toku likvoru a nabízí praktické tipy pro optimalizaci vyšetření a předcházení artefaktům. Cílem je 
poskytnout RA ucelený pohled na problematiku a zdůraznit jejich nezastupitelnou roli v celém procesu.

Abstract
This article focuses on the role of the radiologic technologist in performing cerebrospinal fluid (CSF) 
flow magnetic resonance imaging (MRI). It describes key aspects from patient preparation, through the 
technical execution of the examination, to post-processing and data quantification. The importance of 
correct synchronization with the cardiac cycle, precise sequence planning, and setting the VENC (velocity 
encoding) parameter to obtain high-quality and diagnostically valuable data is emphasized. The article also 
presents basic quantitative parameters for CSF flow assessment and offers practical tips for optimizing the 
examination and preventing artifacts. The aim is to provide radiologic technologists with a comprehensive 
view of the issue and emphasize their indispensable role in the entire process.

Úvod do problematiky
Techniky MRI citlivé na toky 
likvoru se v posledních 
dvaceti letech staly klíčovým 
nástrojem pro analýzu 
dynamiky mozkomíšního 
moku. Umožňují 
diagnostikovat různé typy 
hydrocefalu, lokalizovat 
obstrukce, rozlišovat cysty a 
hodnotit průtok u malformací. 
Tato metoda je rovněž 
zásadní pro plánování operací 
u Chiariho malformace a 
normotenzního hydrocefalu 
a pro sledování pacientů 
po neurochirurgických 
zákrocích, jako je 
ventrikulostomie třetí komory 
nebo zavedení shuntu. (Battal 
et al, 2011, s. 758, [Online]).
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Příprava pacienta
•	 Rozhovor s pacientem:  
	 Pacientovi vysvětlíme  
	 cíl vyšetření (sledování  
	 pohybu mozkomíšního  
	 likvoru synchronizovaného  
	 se srdečním cyklem).  
	 Zdůrazníme nutnost  
	 klidného ležení, protože  
	 jakýkoliv pohyb (hlavy či  
	 těla) sníží kvalitu dat.
•	 Bezpečnostní opatření:  
	 Stejně jako u jiných  
	 MRI vyšetření, i zde je  
	 nutné odstranit všechny  
	 kovové předměty,  
	 šperky a jiné potenciálně  
	 nebezpečné předměty.  
	 Při vysokofrekvenčním  
	 hluku MRI přístroje  
	 použijeme sluchátka  
	 nebo software pro redukci  
	 hluku – je třeba si dát  

	 pozor, jaké parametry  
	 přístroje se aktivací této  
	 funkce upraví, je možné,  
� že mohou mít vliv na kvalitu  
	 obrazu. Pacienta je vhodné  
	 informovat o možnostech  
	 komunikace (např. pomocí  
	 zvonku), aby mohl nahlásit  
� nevolnost nebo nepohodlí.
•	 Komfort: Připravíme  
	 podložku pod kolena, ta  
	 sníží napětí v bederní  
	 oblasti, popřípadě zajistíme  
	 další možné polohovací  
	 pomůcky (např. pěnové  
	 podložky).
•	 Cívka: Samozřejmostí je  
	 využití hlavové cívky pro  
	 získání potřebného signálu  
	 a rozlišení k úspěšnému  
	 provedení vyšetření.
•	 Synchronizace se srdečním  
	 cyklem: Pro fázově– 
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